
Kalibrierintervalle UMGs
Betrifft: alle UMGs

Kalibrierintervalle

Wir empfehlen für unsere Geräte einen Kalibrierintervall von 5 Jahren.
Die Kalibration kann vom Hersteller oder von einem akkreditierten Labor durchgeführt werden.

Justierung

Alle Geräte wurden vor der Auslieferung vom Hersteller justiert.
Bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen ist eine Nachjustierung nicht notwendig.

Anhang:

Kalibrierung_von_UMGs.pdf

Calibration.pdf

Siehe auch Werkskalibrierung

https://wiki.janitza.de/download/attachments/42142588/Kalibrierung_von_UMGs.pdf?version=1&modificationDate=1472482596000&api=v2
https://wiki.janitza.de/download/attachments/42142588/Calibration.pdf?version=1&modificationDate=1472482718000&api=v2
https://wiki.janitza.de/display/FAQEXTERN/Werkskalibrierung

	Kalibrierintervalle UMGs

